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 [緒言] 





ばく線量測定に開発された光刺激ルミネセンス（Optically Stimulated Luminescence 
Dosimeter：OSLD）を使用し，その測定値から斜入表面線量の算出式を導出した． 
 [使用機器および方法] 
 １．nanoDot OSLD 
OSLD は長瀬 LANDAUER 社の nanoDot OSLD を用いた．線量計はポリエチレンで
覆われたシート状の炭素添加α-酸化アルミニウム（α-Al2O3：C）で構成されている．
これは直径 0.5cm，厚さ 0.03cm の円形素子であり，1cm×1cm×0.2cm のケースで遮
光されている．遮光ケースにシリアル番号とバーコードが表示されている．読み取りを
行う測定装置は長瀬 LANDAUER 社の microStar を使用した．高エネルギーX 線照射
装置は SIEMENS 社のリニアック PRIMUS-KD2，ファントムは nanoDot OSLD を挿
入可能に加工したTOYO MEDIC社のSolid Waterファントム（密度 1.04 g / cm3，40cm 
× 40cm × 20cm）を使用した． 
２．線量のバラツキ 
66 個の nanoDot OSLD をファントムの上に設置し，同時に照射した．照射のＸ線エ
ネルギーは 4MV，線量率は 200MU/min，線源線量計間距離は 100cm，照射野は 40cm
×40cm，モニタユニット値は 200MU である．線量のバラツキは変動係数 CV で評価
した．  
 ３．角度依存性 
照射は nanoDot OSLD の周りに散乱線のない状況で行った．nanoDot OSLD のバー
コード面に対して，垂直方向の角度を 0 度とした．リニアックのガントリー角度が 0
度から 345 度までの 15 度間隔の 24 方向から照射した．X 線エネルギーは 4MV，線量
率は 200MU/min，線源線量計間距離は 100cm に一定とした．照射野は 10cm×10cm，
モニタユニット値は 200MU である．読み取りの測定方法は線量のバラツキと同様であ
る．測定値から 0 度に対する各角度の線量比を求めた．nanoDot OSLD のバーコード
面を右に 90 度回した場合についても同様に 24 方向から照射し，線量比を求めた． 
４．斜入表面線量の測定 
nanoDot OSLD をファントムの表面に埋め込んだ．照射は正方形照射野の一辺が 2，
3，4，5，6，8，10，15，20，25，30cm の 11 通り，斜入角度は 0 度から 75 度まで
15 度間隔の 6 通りの計 66 通り全ての組み合わせで行った．照射の X 線エネルギーは





入表面線量を計算する式を導出した．この式を使用して得られる線量は、4 MV X 線の




nanoDot OSLD 66 個の変動係数の平均値は 1.00％，最小値は 0.33％，最大値は
1.71％であった． 
２．角度依存性 




0 度から斜入角度が 75 度までの全ての角度において，斜入角度が大きくなると線量
相対値は増加した．また，照射野が大きくなると，線量相対値も増加した．斜入角度が
大きくなるにつれて増加幅も大きくなる傾向にあった．正方形 1 辺の長さが 5cm で表
面に対して垂直に入射した時の 1MU あたりの線量は 0.39cGy となり，測定した線量の
最小値となった．また，測定した線量の最大値は正方形 1 辺の長さが 20cm と 25cm，






























nanoDot OSLD 66 個の変動係数の平均値は 1.00％，最大値が 1.71％であった．通常





















本研究は、高エネルギー4 MV X 線と nanoDot OSLD を使用して、深さ 0.1 cm の斜
面線量を計算するための新しい方程式を導出した．計算式から得られた値を nanoDot 
OSLD の測定値と比較すると、誤差範囲は-7.7〜5.1％であった． 
 
 
